Z KONIG

KN-PS800B / KN-PS900B
Body scale

Gebruik

Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

Druk met uw voet op het platform om het apparaat te resetten. De display toont "0.0".

Het apparaat schakelt automatisch in. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Stap op het platform. Plaats uw voeten gelijkmatig op het platform zonder te bewegen.

De display toont uw gewicht.

Indien de personenweegschaal met uw mobiele apparaat gekoppeld is, worden de meetgegevens
naar uw mobiele apparaat verzonden.

Stap van het platform. Het apparaat schakelt automatisch uit.

gheid

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.

- . Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
A KN-PSE00B KN-PSI00B . Stel de batterijen niet bloot aan water.
h h . Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
. Batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze volledig zijn ontladen. Verwijder de batterijen wanneer u
het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
. Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met
vers water.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
. Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
_—, S, S, . Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
—= o °
an’ ‘e’ ‘an’ ‘o . Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
B ' 4 "' ' ' ' Beschreibung Deutsch
an’ an'"am"an Die Kérperwaage wird verwendet, um das Kérpergewicht von Personen zu wiegen.
Gerat (Abb. A1
* 3 (4) BIA stibkg ( )
‘ ‘ TT T 1. Display
L Driicken Sie auf die Taste, um die MaBeinheit einzustellen: Kilogramm (kg),
5 6 7 11 09 8 2. MaBeinheitentaste Pound (Ib) oder Stone (st).
Offnen Sie das Batteriefach.
Description Enghsh 3. Batteriefach Setzen Sie die Batterien (4 x AAA) in das Batteriefach ein.
SchlieBen Sie das Batteriefach.
The body scale is used to measure the body weight of human beings. N
y yWelg 9 Display (Abb. A2)
Device (fig. A1
(fig ) 4. Gewichtsanzeige Auf der Anzeige erscheint das Korpergewicht.
1. Display 5. Batterie schwach-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Batterien schwach sind.
vy Press the button to adjust the unit of measurement: kilogram (kg), pound N 3 - - o L
2. Unit-of-measurement button (Ib) or stone (st). 6. Anzeige fiir anstehende Daten aDrl]eSt/:?]zeen\ge weist darauf hin, dass Daten fiir die Ubertragung auf Ihr Mobilgerat
«  Open the battery compartment. N N N . . . L
3. Battery compartment Insert the batteries (4x AAA) into the battery compartment. 7. Dateniibertragungsanzeige Die Anzeige weist darauf hin, dass Daten an Ihr Mobilgerét gesendet werden.
+  Close the battery compartment. 8. KG-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn Kilogramm (kg) als MaBeinheit eingestellt wird.
Display (ﬁg. A2) 9. LB-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn Pound (Ib) als MaBeinheit eingestellt wird.
4. Weight indicator . Theindicator shows your body weight. 10. ST-Anzeige «  Die Anzeige leuchtet auf, wenn Stone (st) als MaBeinheit eingestellt wird.
5. Low-battery indicator . The indicator comes on when the batteries are low. 11. BIA-Anzeige Die Anzeige weist darauf hin, dass eine bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)
(nur KN-PS900B) durchgefiihrt wurde.
. - The indicator indicates that data are pending to be transmitted to your .
6. Pending-data indicator mobile device. Installation
7. Transmitting-data indicator «  Theindicator indicates that data are being transmitted to your mobile device. . Laden Sie die "MedM Health” App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und
8. KG indicator «  Theindicator comes on when kilogram (kg) is set as unit of measurement. IPStalher,en S,Ie sie auf lhrem mobilen Gerat.
. Offnen Sie die “MedM Health” App.
9. LBindicator «  Theindicator comes on when pound (Ib) is set as unit of measurement. . Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem mobilen Gerit.
10. STindicator The indicator comes on when stone (st) is set as unit of measurement. . Offnen Sie das Einstellungsmenii und wihlen Sie,Meine Gerdte” aus.
11. BIA indicator «  Theindicator indicates that a bioelectrical impedance analysis (BIA) has been ° Druc!(en und"halten Sie die Maeinheitentaste 5 Sekunden lang. Die Kérperwaage wird mit Ihrem
(KN-PS900B only) performed. mobilen Gerat gekoppelt.
Installation Gebrauch
. Download and install the “MedM Health” app from Apple App Store or Google Play Store on your . Stellen Sie das Gerat auf einer stabilen flachen Oberflache auf.
mobile device. . Um das Gerét zurtickzusetzen, driicken Sie mit Ihrem FuB auf die Plattform. Auf dem Display
. Open the “MedM Health"app. erscheint "0.0". Das Gerat schaltet automatisch ein. Das Gerat ist gebrauchsbereit.
. Activate Bluetooth on your mobile device. . Betreten Sie die Plattform. Setzen Sie Ihre Fiie gleichmaBig auf die Plattform, ohne sich zu
. Go to the settings menu and choose “My Devices” bewegen. Auf dem Display erscheint Ihr Gewicht.
@ . Press and hold the unit-of-measurement button for 5 seconds. The body scale will be paired with . Wenn die Korperwaage mit lhrem mobilen Gerét gekoppelt ist, werden die Messdaten auf |hr
your mobile device. mobiles Gerét Gibertragen.
Use . Verlassen Sie die Plattform. Das Gerat schaltet automatisch aus.
. Place the device on a stable, flat surface. Sicherheit
. To reset the device, press the platform with your foot. The display shows "0.0". The device switches . Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
on automatically. The device is ready for use. Bedienungsanleitung zur spateren Bezugnahme auf.
. Step on the platform. Place your feet evenly on the platform without moving. The display shows . Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemaB. Verwenden Sie das Gerat nur fiir den in dieser
your weight. Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
. If the body scale is paired with your mobile device, the measurement data will be transmitted to . Verwenden Sie das Gerét nicht, falls ein Teil beschadigt oder defekt ist. Ist das Gerét beschadigt
your mobile device. oder defekt, erneuern Sie es unverziiglich.
. Step off the platform. The device switches off automatically. .. .
P P ¥ Batteriesicherheit
Safety . Verwenden Sie ausschlielich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
. Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference. . gert‘zlgr;z5|esmjatéertltenlmchF rlzltltkvertauzchtelr Polarslfat en.. ht
. Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than : chiie e,n ',e le Ba .enen.nlc urz und zerlegen >ie sie nicht.
described in the manual. . Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
. Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, : Setzerlw Sie d,'e Batterien keinem Feuer odgr ubermaﬂfger Hitze au.s4 . .
. n . Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollsténdig entladen sind. Um eine Beschadigung des
replace the device immediately. 5 - . . . .
Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt ldngere Zeit nicht benutzt wird.
Battery safety . Falls Batteriefliissigkeit mit der Haut oder Kleidung in Beriihrung kommt, spiilen Sie die
. Use only the batteries mentioned in the manual. Flussigkeit sofort mit frischem Wasser fort.
. Do not install batteries in reverse polarity. .
. Do not short-circuit or disassemble the batteries. Reinigung und Pﬂege
. Do not expose the batteries to water. Warnung!
. Do not expose the batteries to fire or excessive heat. 9°
. Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove . Verwenden Sie keine Losungs- oder Scheuermittel.
the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time. . Reinigen Sie das Gerét nicht von innen.
. If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh . Versuchen Sie nicht, das Gerat zu reparieren. Falls das Gerét nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
water. Sie es gegen ein neues aus.

Cleaning and maintenance

Reinigen Sie das AuBere des Gerits mit einem weichen feuchten Tuch.

Seguridad

. Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.

. Utilice el dispositivo Gnicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad
distinta a la descrita en el manual.

. No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido dafios o tiene un defecto. Si el dispositivo ha

sufrido dafos o tiene un defecto, sustittiyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

. Utilice inicamente las pilas mencionadas en el manual.

. No instale las pilas con la polaridad invertida.

. No cortocircuite ni desmonte las pilas.

. No exponga las pilas al agua.

. No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.

. Las pilas tienden a tener fugas cuando estan totalmente descargadas. Para evitar daios en el producto,
saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.

. Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

jAdvertencia!

. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

. No limpie el interior del dispositivo.

. No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustittyalo por uno nuevo.
. Limpie el exterior del dispositivo con un pafio suave humedecido.

Description Francais

Le pése-personne sert a mesurer le poids des étres humains.

Appareil (fig. A1)

1. Ecran

Appuyez sur le bouton pour ajuster I'unité de mesure : kilogramme (kg), livre (Ib)

2. Bouton d'unité de mesure
ou stone (st).

Ouvrez le compartiment de pile.
Insérez les piles (4x AAA) dans le compartiment de pile.
Fermez le compartiment de pile.

3. Compartiment de pile

Affichage (fig. A2)

4. Indicateur de poids Lindicateur affiche le poids.

Pulizia e manutenzione Beskrivelse Norsk
. Badevekten brukes til 8 male kroppsvekten.
Attenzione! ’P
. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi. Enhet (fig. A1)
. Non pulire I'interno del dispositivo. 1. Display
. Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con 2. Knapp for maleenhet + Trykk p knappen for & angi maleenhet: Kilogram (kg), pund (Ib) eler stone (st).
uno nuovo. -
«  Apne batterirommet.
. Pulire I'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. 3. Batterirom » Settinn batteriene (4x AAA) i batterirommet.
«  Lukk batterirommet.

Descricao Portugués Display (fig. A2)
A balanga é utilizada para pesar pessoas. 4. Vektindikator « Indikatoren viser kroppsvekten.
Dispositivo (fig. A1) 5. Lav-batteriindikator « Indikatoren lyser nar batterinivaet er lavt.

1. Visor 6. Indikator for ventende data « Indikatoren viser at data som venter pa & bli overfort til din mobile enhet.

2. Botao das unidades de medida Zﬂngr::(tic)) para ajustar as unidades de medida: quilogramas (kg), libras (Ib) 7. Indikator for sending av data « Indikatoren viser at data som overfores til din mobile enhet.

P . 8. KG-indikator « Indikatoren lyser nar kilogram (kg) er valgt som maleenhet.
Abra o compartimento das pilhas. indik dik | N 4ab ! aleenh
3. Compartimento das pilhas Coloque as pilhas (4x AAA) no compartimento das pilhas. 9. LB-indikator +_ Indikatoren lyser nar pund (Ib) er valgt som méleenhet.
Feche o compartimento das pilhas. 10. ST-indikator « Indikatoren lyser nar stone (st) er valgt som méleenhet.

Visor (ﬁg. A2) 11. BIA-indikator (kun KN-PS900B) « Indikatoren angir at det er utfert en bioelektrisk impedansanalyse (BIA).

4. Indicador de peso

O indicador apresenta o peso.

5. Indicador de pilhas fracas

O indicador acende-se quando as pilhas estéo fracas.

6. Indicador de dados pendentes

O dispositivo indica que existem dados pendentes para serem transmitidos
para o seu dispositivo movel.

7. Indicador de transmissao de dados

Qindicador indica que estao a ser transmitidos dados para o seu dispositivo mével.

8. Indicador de KG

O indicador acende-se quando a opcao quilogramas (kg) é definida como
unidade de medida.

9. Indicadorde LB

O indicador acende-se quando a opgéo libras (Ib) é definida como unidade
de medida.

o

. Indicador de ST

O indicador acende-se quando a opgéo pedras (st) € definida como unidade
de medida.

. Indicador BIA
(apenas KN-PS900B)

Oindicador apresenta que foi efectuada uma analise de impedancia bioeléctrica
(BIA).

5. Indicateur pile faible +  Lindicateur s'allume lorsque les piles sont faibles.

«  Lindicateur indique que les données sont en attente de transmission a votre

6. Indicateur de données en attente S .
dispositif mobile.

7. Indicateur de transmission de .
données

Lindicateur indique que les données sont en cours de transmission a votre
dispositif mobile.

8. Indicateur KG Lindicateur s'allume si le kilogramme (kg) est I'unité de mesure réglée.

9. Indicateur LB Lindicateur s'allume si la livre (Ib) est I'unité de mesure réglée.

10. Indicateur ST +  Lindicateur s'allume si la stone (st) est I'unité de mesure réglée.

. Indicateur BIA

(KN-PS900B uniquement) Lindicateur indique I'exécution de I'analyse d'impédance bioélectrique (BIA).

Installation

. Téléchargez et installez I'app “MedM Health” sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre
dispositif mobile.

. Ouvrez |'app “MedM Health”.

. Activez le Bluetooth de votre dispositif mobile.

. Accédez au menu Réglages et sélectionnez « My Devices » (Mes périphériques)

. Appuyez et maintenez le bouton d'unité de mesure pendant 5 secondes. Le pése-personne est
associé avec votre dispositif mobile.

Usage

. Placez l'appareil sur une surface stable et plane.

. Pour réinitialiser |'appareil, appuyez sur la plateforme avec le pied. Laffichage indique “0.0"
L'appareil s'allume automatiquement. L'appareil est prét a l'usage.

. Montez sur la plateforme. Placez vos pieds contigus sur la plateforme sans bouger. L'affichage
indique votre poids.

. Si le pése-personne est associé a votre dispositif mobile, les données de mesure sont transmises
a votre dispositif mobile.

. Descendez de la plateforme. L'appareil s'éteint automatiquement.

Sécurité

. Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

. Utilisez |'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas |'appareil a d'autres fins que
celles décrites dans le manuel.

. N'utilisez pas I'appareil si une piéce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si I'appareil

est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

. Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.

. N'installez pas les piles selon une polarité inversée.

. Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.

. N'exposez pas les piles a I'eau.

. N'exposez pas les piles au feu ou a une chaleur excessive.

. Les piles chargées a fond ont tendance a fuir. Pour éviter d'endommager I'appareil, retirez les piles
si vous laissez I'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.

. Sidu liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vétements, rincez

immédiatement a |'eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement!

. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
. Ne nettoyez pas l'intérieur de I'appareil.
. Ne tentez pas de réparer 'appareil. Si I'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

Nettoyez |'extérieur de I'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione

La bilancia pesapersone ¢ utilizzata per misurare il peso corporeo delle persone.

Dispositivo (fig. A1)

Italiano

1. Display

2. Pulsante unita di misura

Premere il pulsante per impostare I'unita di misura: kilogrammi (kg), libbre (Ib)
o stone (st).

3. Vano batterie

Aprire il vano batterie.
Inserire le batterie (4x AAA) nel vano batterie.
Chiudere il vano batterie.

Display (fig. A2)

4. Indicatore del peso

Lindicatore mostra il peso.

Indicatore di batterie scariche

Lindicatore si accende quando le batterie sono scariche.

Indicatore di dati in attesa

Lindicatore avvisa che i dati sono in attesa di essere trasmessi al dispositivo mobile.

L'indicatore avvisa che i dati sono in fase di trasmissione al dispositivo mobile.

Indicatore KG

Lindicatore si accende impostando kilogrammi (kg), come unita di misura.

5.
6.
7. Indicatore di trasmissione dati
8.
9

Indicatore LB

Lindicatore si accende impostando libbre (Ib), come unita di misura.

10. Indicatore ST

Lindicatore si accende impostando stone (st), come unita di misura.

11. Indicatore BIA (solo KN-PS900B)

Lindicatore segnala che & stata eseguita un'analisi di impedenza bioelettrica (BIA).

Warning! Descripcion Espaniol
. Do not use cleaning solvents or abrasives. La bascula corporal se utiliza para medir el peso corporal de las personas.
. Do not clean the inside of the device. . e
) ; . - Dispositivo (fig. A1)
. Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device. 1. Pantalla
. . ) . . - Pulse el boton para ajustar la unidad de medicién: kilogramo (kg), libra (Ib)
. Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. 2. Boton de unidad de medicion o stone (st).
Beschrijving Nederlands - Abra el compartimento de las pilas.
) . . 3. Compartimento de las pilas. « Introduzca las pilas (4x AAA) en el compartimento de las pilas.
De personenweegschaal wordt gebruikt om het lichaamsgewicht van mensen te meten. . Cierre el compartimento de las pilas.
Apparaat (fig. A1) Pantalla (fig. A2)
1. Display 4. Indicador de peso Elindicador muestra su peso corporal.
2. Meeteenheidsknop Eff:h)zz ?s)knop om de meeteenheid aan te passen: kilogram (kg), pond (Ib) 5. Indicador de pilas bajas Elindicador se enciende cuando quedan pocas pilas.
- 6. Indicador de datos pendientes Elindicador indica que hay datos pendientes de transmitirse a su dispositivo movil.
Open het batterijcompartiment. - — — — " — —— —
3. Batterijcompartiment Plaats de batterijen (4x AAA) in het batterijcompartiment. 7. Indicador de transmision de datos Elindicador indica que se estan transmitiendo datos a su dispositivo movil.
Sluit het batterijcompartiment. 8. Indicador KG Elindicador se enciende cuando se define kilogramo (kg) como unidad de medicion.
Display (ﬁg- A2) 9. Indicador LB El indicador se enciende cuando se define libra (Ib) como unidad de medicion.
4.  Gewichtsindicator De indicator toont uw lichaamsgewicht. 10. Indicador ST Elindicador se enciende cuando se define stone (st) como unidad de medicion.
5. "Batterij bijna leeg"-indicator De indicator gaat branden wanneer de batterijen bijna leeg zijn. 11. Indicador BIA (solo KN-PS900B) Elindicador indica que se ha realizado un anélisis de impedancia bioeléctrica (BIA).
6. "In afwachting van gegevens"- De indicator geeft aan dat gegevens in afwachting zijn van verzending naar Instalacion
indicator uw mobiele apparaat. . S "
il . Descargue e instale la aplicacion “MedM Health” de Apple App Store o Google Play Store en su
7. "Gegevens worden verzonden" | -  Deindicator geeft aan dat gegevens worden verzonden naar uw mobiele dispositivo movil.
indicator apparaat. . Abra la aplicacion “MedM Health'.
8. KG-indicator «  Deindicator gaat branden wanneer kilogram (kg) wordt ingesteld als meeteenheid. . Active el Bluetooth en su dispositivo movil.
9. LB-indicator «  Deindicator gaat branden wanneer pound (Ib) wordt ingesteld als meeteenheid. . Vaya el menu de ajustes y seleccione la opcién de mis dispositivos
- - 3 . . Pulse y mantenga pulsado el botén de unidad de medicién durante 5 segundos. La bascula
10. ST-indicator «  Deindicator gaat branden wanneer stone (st) wordt ingesteld als meeteenheid. L. . e Lo
corporal se emparejara con su dispositivo movil.
11. BIA-indicator «  Deindicator geeft aan dat een bio-elektrische impedantie-analyse (BIA) is
(alleen KN-PS900B) uitgevoerd. Uso
Installatie . Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.

. Download en installeer de “MedM Health”-app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw
mobiele apparaat.
. Open de “MedM Health"-app.

. Activeer Bluetooth op uw mobiele apparaat.
. Ga naar het instelllingenmenu en selecteer "My Devices" (Mijn Apparaten)
. Houd de meeteenheidsknop 5 seconden ingedrukt. De personenweegschaal wordt gekoppeld

met uw mobiele apparaat.
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Para restablecer el dispositivo, presione la plataforma con el pie. La pantalla muestra "0.0".
El dispositivo se enciende automéaticamente. El dispositivo estd listo para el uso.

Subase a la plataforma. Coloque los pies uniformemente sobre la plataforma sin moverse.
La pantalla muestra su peso.

Sila bascula corporal estd emparejada con su dispositivo movil, los datos de medicion se
transmitiran a su dispositivo movil.

Béjese de la plataforma. El dispositivo se apaga automaticamente.

Installazione

. Scaricare e installare I'app "MedM Health" da Apple App Store o Google Play Store sul dispositivo
mobile.

. Aprire 'app "MedM Health".

. Attivare la modalita Bluetooth sul dispositivo mobile.

. Vai al menu delle impostazioni e scegli“l miei dispositivi”

. Premere e tenere premuto il pulsante dell'unita di misura per 5 secondi. La bilancia pesapersone
sara accoppiata con il dispositivo mobile.

Uso

. Collocare il dispositivo su una superficie stabile e piana.

. Per azzerare il dispositivo, premere il piano con il piede. Sul display compare il messaggio "0.0".
Il dispositivo si accende automaticamente. Il dispositivo & pronto all'uso.

. Salire sul piano. Posizionare i piedi uniformemente sul piano della bilancia senza muoversi.
Sul display viene visualizzato il peso.

. Se la bilancia pesapersone & accoppiata con il dispositivo mobile, i dati di misurazione saranno
trasmessi al dispositivo mobile.

. Scendere dal piano della bilancia. Il dispositivo si spenge automaticamente.

Sicurezza

. Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

. Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.

. Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo & danneggiato o difettoso,

sostituirlo immediatamente.

Sicurezza relativa alla batteria

. Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.

. Non installare le batterie invertendo la polarita.

. Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.

. Non esporre le batterie all'acqua.

. Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.

. Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare
il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.

. Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente

con acqua fresca.

Instalacao

Descarregue e instale a aplicagao “MedM Health” da Apple App Store ou da Google Play Store no
seu dispositivo moével.

Abra a aplicagao “MedM Health”

Active o Bluetooth no seu dispositivo mével.

Aceda ao menu de defini¢oes e selecione "Os meus dispositivos"

Prima e mantenha o botéo das unidades de medida premido durante 5 segundos. A balanca sera
emparelhada com o seu dispositivo movel.

Utilizacao

Coloque o dispositivo sobre uma superficie plana e estéavel.

Para reiniciar o dispositivo, pressione a plataforma com o pé. O visor apresenta “0.0". O dispositivo
liga-se automaticamente. O dispositivo esta pronto a ser utilizado.

Coloque-se sobre a plataforma. Coloque os pés alinhados sobre a plataforma sem se mexer.

O visor apresenta o seu peso.

Se a balanca estiver emparelhada com o seu dispositivo mével, os dados obtidos serdo transmitidos
para o seu dispositivo moével.

Saia da plataforma. O dispositivo desliga-se automaticamente.

Seguranca

Leia atentamente o manual de instrugdes antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. N&o utilize o dispositivo para outras
finalidades além das descritas no manual.

Néo utilize o dispositivo caso tenha alguma peca danificada ou com defeito. Se o dispositivo
estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Seguranca das pilhas

Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.

Néo instale as pilhas com polaridade invertida.

Néo coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.

Néo exponha as pilhas a dgua.

N&o exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.

As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao
produto, retire as pilhas sempre que nao for utilizar o produto durante longos periodos de tempo.
Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestudrio, lave imediatamente com dgua
corrente.

Limpeza e manutencao

Aviso!

Naéo utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

Né&o limpe o interior do dispositivo.

Néo tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo nao funcionar correctamente, substitua-o por um
dispositivo novo.

Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano himido macio.

Beskrivelse Dansk
Personvaegten bruges til at méle personers kropsvaegt.
Vaegt (fig. A)
1. Display
2. Méleenhed - Tryk pa knappen for at vaelge maleenheden: kilo (kg), pund (Ib) eller stone (st).
«  Abn batterirummet.
3. Batterirum «  Seet batterierne (4x AAA) i batterirummet.
«  Luk batterirummet.
Display (fig. A2)

4. Vegtindikator

Indikatoren viser kropsvaegten.

5. Indikator for lavt batteriniveau

Indikatoren teendes, nér batteriniveauet er lavt.

6. Ikke overforte data-indikator Indikatoren viser, at nogle data endnu ikke er overfort til din mobile enhed.
7. Dataoverforselsindikator Indikatoren viser, at data overfores til din mobile enhed.

8. KG-indikator Indikatoren teender, nér kilogram (kg) vaelges som maleenhed.

9. LB-indikator Indikatoren taender, nér pund (Ib) vaelges som maleenhed.

10. ST-indikator

Indikatoren teender, nér stone (st) veelges som maleenhed.

11. BlA-indikator (kun KN-PS900B)

Indikatoren viser, at en bioelektrisk impedansanalyse (BIA) er blevet udfert.

Montering
Hent og installér app'en “MedM Health” fra Apple App Store eller Google Play Store pa din mobile

enhed.

Abn app-en "MedM Health".

Aktivér Bluetooth-funktionen pa din mobile enhed.
Ga til indstillingsmenuen, og valg "Mine Enheder"
Tryk og hold maleenhedsknappen inde i 5 sekunder. Personvaegten bliver nu parret med din

mobile enhed.

Anvendelse

Placér apparatet pa en stabil, flad overflade.
Apparatet nulstilles ved at trykke pa platformen med foden. Skaermen viser "0.0". Apparatet
teender automatisk. Apparatet er klar til brug.

Treed op pa platformen. Sta stille pa platformen med fedderne jaevnt fordelt. Skaermen viser din vaegt.
Hvis personvaegten er parret med din mobile enhed vil datoen for malingen blive overfert til din
mobile enhed.

Treed ned fra platformen. Apparatet slukker automatisk.

Sikkerhed

Laes vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun apparatet til de tilsigtede formal. Brug ikke apparatet til andre formél end dem, som er
beskrevet i vejledningen.

Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
eller defekt, skal det omgédende udskiftes.

Batterisikkerhed

Brug kun de batterier, som er naevnt i vejledningen.

Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.

Kortslut eller afmonter ikke batterierne.

Udszet ikke batterierne for vand.

Udsaet ikke batterierne for ild eller overdreven varme.

Batterier kan laekke, nar de er fuldt afladede. For at undgé skade pa produktet skal batterierne
fiernes, nar de produktet efterlades uden opsyn i et leengere tidsrum.

Huvis batterivaesken kommer i kontakt med hud eller toj skylles omgaende med frisk vand.

Renggring og vedligeholdelse

Advarsel!

Brug ikke oplgsningsmidler eller slibende renggringsmidler.
Gor ikke apparatet rent indvendigt.
Forsog aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.

Rengor apparatet udvendigt med en bled, fugtig klud.

Installasjon

. Last ned og installer applikasjonen "MedM Health" fra Apple App Store eller Google Play Store pa
din mobile enhet.
. Apne "MedM Health"-applikasjonen.

. Aktiver Bluetooth pa den den mobile enheten.

. Ga til innstillingsmenyen og velg "Mine enheter"

. Trykk og hold inne knappen for maleenhet i 5 sekunder. Badevekten vil bli parkoblet med den
mobile enheten.

Bruk

. Plasser enheten pa en jevn, flat overflate.

. For & nullstille enheten, trykk ned vektplaten med foten. Displayet viser "0.0". Enheten slar seg pa
automatisk. Enheten er klar til bruk

. Ga opp pa vektplaten. Plasser fottene jevnt pa vektplaten uten a bevege dem. Displayet viser vekten din.

. Hvis badevekten er parkoblet med den mobile enheten, vil maledataene bli overfort til den.

. Ga ned fra vektplaten. Enheten slas av automatisk.

Sikkerhet

. Les bruksanvisningen naye for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

. Bruk bare enheten for det tiltenkte formalet. Ikke bruk enheten til andre formal enn det som er
beskrevet i bruksanvisningen.

. Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten ma erstattes umiddelbart hvis den
er skadet eller defekt.

Batterisikkerhet

. Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.

. Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.

. Ikke kortslutt eller demonter batteriene.

. Ikke utsett batteriene for vann.

. Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.

. Batterier er mer utsatt for lekkasje nar de helt utladet. For & unnga skader pa produktet, ta ut
batteriene nar du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.

. Hvis vaeske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klaer, ma du skylle med friskt vann
umiddelbart.

Rengjering og vedlikehold

Asennus

. Lataa ja asenna“MedM Health"-sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta
mobiililaitteeseesi.

. Avaa“MedM Health"-sovellus.

. Aktivoi Bluetooth mobiililaitteessasi.

. Siirry asetusvalikkoon ja valitse My Devices (Omat Laitteet)

. Paina mittayksikko-painiketta 5 sekuntia. Henkilévaaka muodostaa parin mobiililaitteesi kanssa.

Kaytto

. Aseta laite vakaalle tasapinnalle.

. Nollaa laite painamalla alustaa jalallasi. Naytto ndyttad "0.0" Laite kdynnistyy automaattisesti.
Laite on kayttovalmis.

. Astu alustalle. Aseta jalkasi tasasiseti alustalle liikkumatta. Naytto ndyttaa painosi.

. Jos henkildvaaka on muodostanut parin mobiililaitteesi kanssa, mittaustiedot ldhetetdan
mobiililaitteeseesi.

. Astu pois alustalta. Laite sammuu automaattisesti.

Turvallisuus

. Lue kayttoopas huolella ennen kayttoa. Sailyta kayttoopas tulevaa kayttoa varten.

. Kyt laitetta vain sille tarkoitettuun kéyttdtarkoitukseen. Ald kéyta laitetta muuhun kuin
kayttooppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

. Ala kdyt laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen,

vaihda laite valittomasti.

Paristoturvallisuus

. Kayta vain késikirjassa mainittuja paristoja.

. Al3 asenna paristoja vaarin pain.

. Al3 aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niita.

. Al altista paristoja vedelle.

. Al altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.

. Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat téysin tyhjét. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jattdessasi
tuotteen valvomatta pitemmaksi aikaa.

. Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele vélittdmasti
raikkaalla vedella.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

Al3 kayta liuottimia tai hankausaineita.
Al3 puhdista laitteen sisépuolta.
Al4 yrita korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

Puhdista laite ulkopuolelta pehmedllg, kostealla liinalla.

Neprypagn

H uyapid cipatog XpnoIHOTIOLETAL VI TNV HETPNON TOU CWHATIKOU BApoug avBpwmwv.

Tuokevn (e1k. A1)

EAAnvika

1.

‘Evéeién

MatAoTe To Koupni yia va puBpioete Ty povada pétpnong: KIS (kg), Nippa (Ib)

2. Koupmi povadag pétpnong i stone (st).
Avoi&te T Brikn pmatapiv.
3. Onkn unatapiwv TomoBetAoTe TIG Pratapieg (4x AAA) 0T Bkn prmatapiiv.
Kheiote tn Orkn unatapv.
006vn (g1k. A2)

Advarsel!
. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
. Ikke rengjer innsiden av enheten.
. Ikke prov a reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
. Rengjer utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Beskrivning Svenska
Kroppsvagen anvands for att mata manniskors kroppsvikt.
Enhet (bild A)
1. Display

«  Tryck pa enhets-knappen fér att andra méttenhet: kilogram (kg), pound (Ib)

2. Méttenhets-knapp eller stone (st)

«  Oppna batterifacket.
3. Batterifack -« Séttibatterierna (4x AAA) i batterifacket.
«  Stang batterifacket.

Display (bild A2)

Vikt-indikator « Indikatorn visar din kroppsvikt.

Batteriindikator « Indikatorn ténds nar batterierna &r pa vég att ta slut.

Indikatorn anger att data véntar pa att 6verféras till din mobila enhet.

Indikator for sandning av data « Indikatorn anger att data haller pa att 6verforas till din mobila enhet.

KG-indikator « Indikatorn téands nar kilogram (kg) ar valt som mattenhet.

4.
5.
6. Indikator for forestéende data .
7.
8
9.

LB-indikator « Indikatorn tdnds nér pound (Ib) &r valt som mattenhet.

10. ST-indikator «+  Indikatorn ténds nar stone (Ib) &r valt som méttenhet.
11. BlA-indikator . . . .
(KN-PS900B endast) « Indikatorn anger att en Bioelektrisk Impedans Analys (BIA) har utforts.
Installation

. Ladda ned och installera "MedM Health"-appen fran Apple App Store eller Google Play Store pa
din mobila enhet.
. Oppna "MedM Health"-appen.

. Aktivera Bluetooth pa din mobila enhet.

. Ga till instéllningsmenyn och valj "Mina enheter"

. Tryck och hall ned mattenhetsknappen i 5 sekunder. Kroppsvdgen kommer att paras med din
mobila enhet.

Anvandning

. Placera enheten pa en stabil, platt yta.

. Tryck pé plattformen med din fot for att &terstélla enheten. Displayen visar "0.0". Enheten sétts pa
automatiskt. Enheten &r redo att anvandas.

. Kliv pa plattformen. Placera dina fétter jamnt pa plattformen utan att réra dig. Displayen visar din vikt.

. Om kroppsvégen ar parad med din mobila enhet, kommer méatdatan att skickas till din mobila enhet.

. Kliv av plattformen. Enheten stangs av automatiskt.

Sékerhet

. Las bruksanvisningen noga innan anvandning. Behall bruksanvisningen for att kunna anvénda den igen.

. Anvénd endast enheten for dess avsedda syfte. Anvand inte enheten till andra &ndamal &n dem
som beskrivs i denna bruksanvisning.

. Anvénd inte enheten om nagon del &r skadad eller felaktig. Om enheten &r skadad eller felaktig
ska den bytas ut omedelbart.

Batterisdkerhet

. Anvand endast de batterier som omndmns i denna bruksanvisning.

. Montera inte batterierna med polerna felvanda.

. Kortslut eller 6ppna inte batterierna.

. Utsatt inte batterierna for vatten.

. Utsétt inte batterierna for eld eller kraftig varme.

. Det finns risk for att batterierna lacker nar de ar helt urladdade. Undvik skada pé produkten
genom att avlagsna batterierna ndr produkten inte anvands under langre perioder.

. Skolj omedelbart med vatten om vatska fran batterierna kommer i kontakt med skinn eller kldder.

Rengoring och underhall

4. Evdei€n Bapoug H évdeign mpoBdlel To OwWHATIKO oag BAapoc.

5. 'Evdeign xapnAng umatapiag H évdeién evepyomoleital dtav o pratapieg adelalouv.

H évdeién umodnAdvel 6Tt umdpxouy ekKpepr) dedopéva yia petaBifacn otnv

6. 'EvSel€n ekKpepwv Sedopéviv KN 0aC GUOKEVH,

7. 'Evdeign petaBiBaong deSopévwv H évdei€n umodnAwvel 6Tt petaBiBaloviat Se5opEva 0TV KIVNTH 0AG CUOKEH.

8. 'Evdeign KG H évoeién avaBet étav éxouv puBpIOTEl WG povada pétpnong ta KNG (kg).
9. 'Evdeldn LB «  Hévdegn avaBet otav £xouv pubuioTei wg povada pétpnong ot Nippeg (Ib).
10. Evdelén ST « Hévdei€n avaBet dtav éxouv pubpIoTEi WG povada pétpnong stones (st).
11. ‘Evdeign BIA H évde1€n umodnhwvel ot £xet Ste§axBei pia avahuon cUVOETNG BIONAEKTPIKIG
(p6vo KN-PS900B) avtiotaong (BIA).
Eykataotaon

. KateBdote v epappoyn “MedM Health” ané o Apple App Store 1) To Google Play Store kat
£YKATAOTAOTE TNV OTNV KIVNTI) 00G CUCKEUN.
. Avoite TV epappoyn “MedM Health”.

. Evepyomoirote 1o Bluetooth otnv Kivntr| 0ag Guokeur).

. Metaeite 0To pevou pubpicewv Kat emMAEETE “Ot CUOKEVEG Pou”

. MiéoTe Kal KPATAOTE MATNHEVO TO KOUMTTE povadag pétpnong yia 5 deutepohernta. H (uyapid Ba
0UEVXBE( ME TNV KIVNTI| 0ag GUOKEUN.

Xprion

. TomoBeteite T CUOKeLN EMAvw Ot pia oTabepn, emimedn em@dvela.

. lMa va emavapubUicETE TN GUOKEUN, TTATAOTE TNV Avw EM@PAVELD HE To TTOSI 6ag. H 006vn poBaiet
70 "0.0". H ouokeun evepyoroleital autopata. H cuokeun ivat £Tolpn yla xprion.

. MNatriote endvw otV dvw em@dvela. TOMoBETHOTE Ta MOSIA GAG OUOIOHOPPA EMAVW 0TV AVW
EMPAVELD XWPIG va KiveioTe. H 006vn mpoPdalel To Bapog oag.

. Edv n Quyapid €xel ouleuxBsi pe TNV KvnTr 0ag cUoKeLr, Ta Sedopéva pétpnong Oa petadobovv
OTNV KIVNTH) 0ag CUOKELN.

. KatePeite amod tnv Avw em@Aavela. H GUOKEUR amevepyoTToLEiTal QUTOMATA.

Ac@aleia

. AlaBACTE TO YXEPISIO TTPOOEKTIKA TIPIV a6 TN XPron. DUAGETE TO EYXEIPISIO Yo LENOVTIKT avagpopd.

. XPNOIHOTIOIEITE TN GUOKEULR HOVO YIa TOUG TTPOOoPI{OHEVOUG OKOTIOUG. Mn XPNGCIUOTIOIETE TN
OUOKEUN Ylat SIaQOPETIKOUE GKOTTOUE Ao TOUG TIEPIYPAPOUEVOUG OTO EYXEIPISIO.

. Mn XPNOIHOTIOLEITE Tr) GUOKEU, EGV OTIOIOSHTIOTE TURHA TNG £XEl {NIA 1) ENdTTwpa. EQv n) cuokeun

£xel {NUIA 1} ENATTWHA, QVTIKATAOTAOTE TV ApEOWG.

Ac@dalela patapuwv

XpNOIHOTIOIEITE HOVO TIG UITATAPIES TTOU avaPEPOVTAL OTO TIPSV EyXELPidLo.

Mnv eykaBIoTdTe prmatapieg pe avtioTpogn MOAIKOTNTA.

Mnv BPaxUKUKAWVETE 1} AMOCUVAPHONOYEITE TIG UMATAPIEC.

Mnv eKBETETE TIC PITATApPIEC OE VEPO.

Mnv ekBETETE TIG pmaTapieg o€ QwTIA 1y urepBoAkn) BeppdTnTa.

Yapyel HeyaAn mOavoTnta S1apporig Twv UIMaTapIwV €AV AmoQopTICTOOV MApwG. Mpog amoguyn
{NHIAG OTO POV, APAIPECTE TIC PImatapieg GTav APrVETE TO TPOIOV AVETITHPNTO YIa HEYANITEPES
XPOVIKEG TTEPIOSOUG.

Edv uypd Twv pratapiwv pBel O eMagr HE To SEPHA 1} TO POUKIOHO, EETTAUVETE apéowg e kaBapo vePO.

KaBapiopog kat cuvtiipnon

Npos&idomoinon!

Mn xpnotpomoleite SIOAUTEG 1} AelavTIKA.

Mnv KaBapioETe TO ECWTEPIKO TNG CUTKEUNG.

MnV €TIKEIPT|OETE VAl EMOKEVAOETE T OUOKEUN. EQV ) GUOKEUT| SV AeITOUPYEi GWOTA, AVTIKATAOTHOTE
TNV PE pIa VEa.

KaBapilete 10 eEWTEPIKO TNG CUOKEUNG XPNOIHOTIOIWVTAG £Va HANAKO, VWTTO TIavi.

Opis Polski
Waga fazienkowa jest uzywana do pomiaru masy ciata cztowieka.
Urzadzenie (rys. A1)

1. Wyswietlacz

2. Praycisk jednostek miary Nacisnij przycisk, aby ustawi¢ jednostki miary: kilogram (kg), funt (Ib) lub

kamien (st).

3.

Gniazdo baterii

Otworz gniazdo baterii.
W16z baterie (4x AAA) do gniazda baterii.
Zamknij gniazdo baterii.

Wyswietlacz (rys. A2)

Varning!
. Anvand inga rengoringsmedel som innehaller [6sningsmedel eller slipmedel.
. Rengdr inte enhetens insida.
. Forsok inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
. Rengor enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Kuvaus Suomi
Henkilovaakaa kaytetaan ihmisten painon mittaamiseen.
Laite (kuva A1)
1. Naytto

«  Paina painiketta mittayksikon vaihtamiseksi kilogrammojen (kg), naulojen (Ib)

2. Mittayksikks-painike tai stonen (st) valilla.

«  Avaa paristokotelo.
3. Paristokotelo «  Laita paristot (4x AAA) paristokoteloon.
«  Sulje paristokotelo.

Naytto (kuva A2)
4. Painon merkkivalo «  Merkkivalo ndyttad painon.
5. Paristo ldhes tyhja -merkkivalo «  Merkkivalo syttyy, kun paristot ovat Iahes tyhjia.
6. Odottavat tiedot -merkkivalo «  Merkkivalo osoittaa, etta tietoja on odottamassa siirtoa mobiililaitteeseesi.
7. Siirretdan tietoja -merkkivalo «  Merkkivalo osoittaa, ettd tietoja ollaan siirtdmassd mobiililaitteeseesi.
8. KG-merkkivalo «  Merkkivalo syttyy, kun kilogramma (kg) on asetettu mittayksikoksi.
9. LB-merkkivalo «  Merkkivalo syttyy, kun naula (Ib) on asetettu mittayksikoksi.
10. ST-merkkivalo «  Merkkivalo syttyy, kun stone (st) on asetettu mittayksikoksi.

1.

BIA-merkkivalo (vain KN-PS900B) | «  Merkkivalo osoittaa, ettd biosahkoinen impedanssianalyysi (BIA) on suoritettu.

4. Wskaznik masy Wskaznik przedstawia mase ciata.

5 Wsk.aznlk oznaczajacy mSkI.. W przypadku niskiego poziomu natadowania baterii zacznie swieci¢ wskaznik.
poziom natadowania baterii

6. Wskaznik oczekujacych danych WSkaZn'Ik sygnalizuje, ze istnieja dane oczekujace na transmisje do urzadzenia

przenosnego.

7. Wskaznik transmisji danych Wskaznik sygnalizuje, ze dane s transmitowane do urzadzenia przenosnego.

8. Wskaznik KG Wskaznik wiacza sie, gdy ustawiong jednostka miary jest kilogram (kg).

9. Wskaznik LB «  Wskaznik wigcza sig, gdy ustawiona jednostka miary jest funt (Ib).

10. Wskaznik ST
. Wskaznik BIA (tylko KN-PS900B)
Instalacja

. Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikacje “MedM Health”
i zainstaluj j na urzadzeniu przenosnym.
. Uruchom aplikacje “MedM Health".

Wskaznik wiacza sig, gdy ustawiong jednostka miary jest kamien (st).

1

Wskaznik informuje o wykonaniu analizy impedancji bioelektrycznej (BIA).

. Wiacz tryb Bluetooth w urzadzeniu przenosnym.
. Przejdz do menu,Settings” (Ustawienia) i wybierz opcje ,My Devices” (Moje urzadzenia)
. Nacisnij i przytrzymaj przycisk jednostek miary przez 5 sekundy. Waga fazienkowa zostanie

sparowana z urzadzeniem przenosnym.
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Uzytkowanie

Umies¢ urzadzenie na stabilnej, ptaskiej powierzchni.

Aby zresetowac urzadzenie, nacisna¢ platforme stopa. Wyswietlacz pokazuje ,0,0". Urzadzenie
wigcza sie automatycznie. Jest ono gotowe do uzycia.

Wejs¢ na platforme. Umiesci¢ stopy rowno na platformie bez poruszania sie. Na wy$wietlaczu jest
wskazywany ciezar uzytkownika.

Jedli waga tazienkowa zostata sparowana z urzadzeniem przeno$nym, dane pomiarowe beda
przesytane do urzadzenia.

Zejs¢ z platformy. Urzadzenie wytacza sie automatycznie.

Bezpieczenstwo

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje. Zachowaj
instrukcje do wykorzystania w przysztosci.

Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie nalezy uzywac urzadzenia
w celach innych niz okreslono w instrukcji.

Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli jakakolwiek czes¢ jest uszkodzona lub wadliwa. Jesli
urzadzenie jest uszkodzone lub wadliwe, nalezy niezwtocznie wymienic¢ urzadzenie.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Uzywac wytacznie baterii wskazanych w instrukcji.

Nie zaktada¢ baterii w odwrotnej biegunowosci.

Nie powodowac zwarcia baterii ani ich nie demontowac.

Nie wystawiac baterii na dziatanie wody.

Nie wystawiac baterii na dziatanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.

Przy catkowitym roztadowaniu baterii moze doj$¢ do ich wycieku. Aby unikna¢ uszkodzenia
urzadzenia, nalezy wyjac z niego baterie, jesli nie jest ono uzywane przez diuzszy okres czasu.
Jesli ptyn z baterii wejdzie w stycznosc ze skérg lub ubraniem, nalezy niezwtocznie przeptukac

Hasznalat

. Helyezze a késziiléket stabil, sik feltletre.

. Az eszkoz lenullazésdhoz nyomja meg a felliletet a labaval. A kijelz6n erre megjelenik a,0.0" felirat.
Az eszkdz automatikusan bekapcsol. Az eszkoz ezzel készen all a hasznélatra.

. Lépjen a felliletre. A labait egyenletesen helyezze a feliiletre, azon ne mozogjon. A kijelzé megjeleniti
asulyat.

. Ha a mérleget 6sszepérositotta mobilkészlékével, a mérési adatokat a készllék a mobileszkozre
tovabbitja.

. Lépjen le a feluletrdl. Az eszk6z automatikusan kikapcsol.

Biztonsag

. A haszndlat el6tt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet. Tegye el a kézikonyvet, hogy sziikség esetén
belenézhessen.

. Csak rendeltetése szerint hasznalja a késztiléket. Ne hasznalja a készuléket a kézikonyvben
feltlintetettdl eltérd célra.

. Ne haszndlja a késztiléket, ha valamely része sériilt vagy meghibésodott. A sériilt vagy meghibasodott

késziiléket azonnal javittassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsagi el6irasok

. Kizarélag az utmutatéban meghatarozott elemeket hasznélja.

. Ne prébalja forditott polaritdssal behelyezni az elemeket.

. Ne zérja rovidre és ne szerelje szét az elemeket.

. Vigyazzon, hogy az elemeket ne érje viz.

. Vigyazzon, hogy az elemeket ne érje tiiz vagy tulzott mértékd hé.

. A teljesen kistilt elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongélédasanak elkeriilése
érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kivanja hasznalni.

. Ha az elembdl szivargé folyadék bérrel vagy ruhéval érintkezik, akkor a szennyezett feliiletet

azonnal 6blitse le tiszta vizzel.

Tisztitas és karbantartas

Figyelmeztetés!

. Tisztitd- és stroldszerek hasznalatat mell6zze.

. Ne tisztitsa a késztilék belsejét.

. Ne probalja megjavitani a készuléket. Ha a készilék nem miikodik megfelelen, cserélje le egy uj

késziilékre.

Tpe6oBaHuA 6e3onacHOCTU

. Mepep Hauanom paboTbl BHUMATENIbHO NPoYUTaliTe pyKoBogCcTBO. CoXpaHuTe pyKOBOACTBO A1A
6yAyLero Ncnonb3oBaHNs.

. Mcnonb3yiTe ycTPOMCTBO CTPOrO MO Ha3HaYeHwI0. YCTPONCTBO JOMKHO NCMOMb30BaTbCA TONIbKO
no NPAMOMY Ha3Ha4YeHWIO B COOTBETCTBUIN C PYKOBOACTBOM MO 3KCM1yaTayummn.

. 3anpeu.|ae1'ca ncnonb3oBaTb yCTpOIﬁCTBO C NOBPEXAEHHbIMU NNV HENCNPABHbIMY KOMMNOHEHTaMU.

HemepneHHo 3ameHNUTe NOBPeXeHHOe NN HencnpaBHoe YCTPONCTBO.

BesonacHocTb Nnpu paboTe ¢ 6aTapeamn

. MpumeHsAiTe TONbKO yKa3aHHble B PyKOBOACTBe GaTapeu.

. He ycTaHaBnuBaiite 6atapen B 06paTHOM NOAAPHOCTU.

. He 3ambiKaiiTe KOHTaKTbl 6aTapeii n He pasbupaiiTe nx.

. He nopsepraiite 6aTapen BO3AENCTBIIO BOAbI.

. He nopsepraiite 6atapeun BO3AeiCTBIIO NIaMeHV UK BbICOKOV TeMnepaTypbl.

. MonHoCTbI0 paspsxeHHble 6aTapen MOryT NpoTeKaThb. Bo n3bexaHne noBpexaeHna nsaenua npu
[IONIFOM XpaHeHWV n3BnieKaliTe 6aTapeu.

. an/l nonagaHnn XXnaKkoctn n3 6aTapeI/I Ha KOXY unu ogexpay HemeneHHo I'IpOMOI;ITe NATHO I'IpeCHOVI
BOAON.

OuuncTtKa n 06cnyKusaHmne

Mpeaynpexaexune!

. He npown3BoguTe 04NCTKy pacTBOpUTENAMI MU abpasrBami.

. He BbINONHANTE OUYNCTKY BHYTPEHHUX NOBEPXHOCTEN YCTPONCTBA.

. He nbiTaiiTech camoCToATENbHO PEMOHTIPOBATH YCTPOCTBO. HenpasuibHO paboTatoLLee yCTPOMCTBO

cnepyeT 3aMeHUTb HOBbIM.

. QOuncTute KOPMyC yCTPOWCTBa NP MOMOLLM MATKOW BNaXHON TKaHW.
Agiklama Tiirkce
Vicut tartisi, insanlarin viicut agirh@gini lgmek igin kullanilir.
Cihaz (sek. A1)
1. Ekran
2. Olcii birimi diigmesi « Olcii birimini ayarlamak icin diigmeye basin: kilogram (kg), libre (Ib) veya stone (st).

«  Pil bélmesini agin.
3. Pil bdlmesi «  Pilleri (4x AAA), pil béImesine takin.

czysta woda. . Torolje at a késztilék kiilso fellileteit egy puha, nedves torlékendével. R
Pil bolmesini kapatin.
Czyszczenie i konserwacja Descrierea Romaéna Ekran (sek. A2)
Ostrzezenie! Cantarul corporal este utilizat pentru a masura greutatea corporald a oamenilor. 4. Agirlik gostergesi - Gosterge, viicut agiriginizi gosterir.
. Nie uzywac do czyszczenia rozpuszczalnikow ani materiatéw sciernych. Dispozitivul (fig. A1) 5. Diisik pil gostergesi . Pillerin giici diisiik oldugunda, gsterge yanar.
. Nie czysci¢ wewnetrznej strony urzadzenia. 1. Afisaj 6. Bekleyen veri gostergesi +  Gosterge, mobil cihaziniza aktarilmayi bekleyen verileri gdsterir.
. Nie podejmowac préb naprawy urzadzenia. Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie, nalezy wymieni¢
X pode) P . prawy urza a pop ywy . R Apasati butonul pentru a schimba unitatea de masura: kilograme (kg), livre 7. Aktarilan veri gostergesi «  Gosterge, mobil cihaziniza aktariimakta olan verileri gésterir.
je na nowe urzadzenie. 2. Buton cu unitatea de mésura (Ib) sau stone (st)
. 8. KGgostergesi - Olgii birimi olarak kilogram (kg) ayarlandiginda, gdsterge yanar.
. P N Deschideti compartimentul pentru baterii. - . R " - A
. Zewnetrzng strone urzadzenia czysci¢ miekka, wilgotng szmatka. .
ewnetrzna strong urzadzenia czyscic migkka, gotng szmatka 3. Compartiment baterii « Introduceti bateriile (4x AAA) in compartimentul pentru baterii. 9. LBgdstergesi Olea birimi olarak libre (Ib) ayarlandiginda, gdsterge yanar.
POpiS cesky Inchideti compartimentul pentru baterii. 10. ST gostergesi « Olcii birimi olarak stone (st) ayarlandiginda, gésterge yanar.
Vaha se pouziva k méfeni télesné hmotnosti ¢lovéka. Afisaj (fig. A2) . E:digztErNg;SSI%OB) Biyoelektrik impedans analizi (BIA) gerceklestirildiginde, gosterge yanar.
Zafizeni (obr. A1) 4. Indicator greutate « Indicatorul prezinta greutatea dvs. corporala. Kurulum
1. Displej 5. Indicator de descarcare a bateriilor | +  Indicatorul se aprinde cand bateriile sunt aproape descarcate.
- Disple) - - - — — — - . Mobil cihaziniza Apple App Store'dan ya da Google Play Store'dan “MedM Health” uygulamasini
. B o . . o " 6. Indicator date in curs « Indicatorul arata ca datele asteapta sa fie transmise catre dispozitivul dvs. mobil. L
2. Tiacitko mérné jednotky «  Stisknutim tla¢itka upravte mérnou jednotku: kilogramy (kg), libry (Ib) nebo indirin ve kurun.
. kameny (st). 7. Indicator de transmitere a datelor | «  Indicatorul araté ca datele sunt transmise catre dispozitivul dvs. mobil. . “MedM Health” uygulamasini agin.
- Otevfete prostor pro baterie. 8. Indicator KG « Indicatorul se aprinde cand kilogramele (kg) sunt setate ca unitate de masura. . Mobil cihazinizda Bluetooth fonksiyonunu agin.
3. Prostor pro baterie + Do prostoru pro baterie vlozte 4 baterie AAA. N N N o N . . Ayarlar mentstine gidin ve "Cihazlarim" 6gesini segin
. : 9. Indicator LB « Indicatorul se aprinde cand livrele (Ib) sunt setate ca unitate de masura. P . . . oo .
+  Zaviete prostor pro baterie. P . Olgu birimi diigmesini 5 saniye basili tutun. Viicut tartist mobil cihazinizla eslenir.
Displej (Obl’. A2) 10. Indicator ST « Indicatorul se aprinde cand stone (st) sunt setate ca unitate de masura. I
11. Indicator BIA Kullanim
4.  Indikator hmotnosti «+ Indikator zobrazuje hmotnost téla. (exclusiv KN-PS900B) Indicatorul arata ca s-a efectuat o analiza a impedantei bioelectrice (BIA). . Cihazi sabit, diiz bir yiizeye yerle§tirin4
5. Indikétor slabé baterie «  Indikator se rozsviti, kdyz jsou baterie slabé. Instalare . Cihaz sifirlamak icin ayaginizla platforma basin. Ekranda “0.0" yazar. Cihaz otomatik olarak agilir.
6. Indikator dat cekajicich na - . . Srcatisii A g Cihaz kullamim icin hazird.
Jpracovéni +  Indikétor signalizuje, ze data ¢ekaji na prenos do vaseho mobilniho zafizeni. . D.ESCar‘C‘atl siinstalati i?phcatla,,MedM Health” din Apple App Store sau Google Play Store pe . Platforma basin. Ayaklarinizi platformun iizerine hareket ettirmeden diiz sekilde yerlestirin.
7 ndikator o " kGO siomalizie 7o data fsou ofenatens do vateho mobiniha afizent d'SPOth'Vl{l d"? m.‘)b'l‘ Ekranda agirliginiz géruntulenir.
- Indikator prenosu da + Indikator signalizuje, e data jsou prenasena do vaseho mobiiniho zarizen'. . DQSCh'qet' apllcatla,,M(—r‘dM H‘?alth ) . Viicut tartist mobil cihazinizla eslesmisse, 6lctim verileri mobil cihaziniza aktarilir.
8. Indikator KG - Indikator se aktivuje, kdyz jsou jako mérna jednotka nastaveny kilogramy (kg). . Activati Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil. . Platformdan inin. Cihaz otomatik olarak kapanir.
9. Indikator LB « Indikator se aktivuje, kdyZ jsou jako mérna jednotka nastaveny libry (Ib). ) Mergetll l,a rnenllul (vie setari si alegeti ,DISPOZItlveIVe m?'? . Gii lik
. Apasati si tineti apasat butonul cu unitatea de masura timp de 5 secunde. Cantarul corporal va fi uvenlii
10. Indikétor ST «  Indikétor se aktivuje, kdyZ jsou jako mérna jednotka nastaveny kameny (st). i i iti i . " A " e
e, kyzJsou) ) i A asociat cu dispozitivul dvs. mobil. . Kullanmadan énce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun. Kilavuzu daha sonra basvurmak icin saklayin.
11. Indikétor BIA (pouze KN-PS900B) | +  Indikétor znati, e byla provedena bioelektricka impedancni analyza (BIA). Utilizarea . Cihazi sadece tasarlanan amaci icin kullanin. Cihazi kilavuzda agiklanan amaclarin disindaki amaglar
Instalace i itivul at stabils si plat icin kullanmayin.
L . o . . Asezati ispozitivul pe o suprafata stabila siplata. o L . Herhangi bir parcasi hasarli veya kusurlu ise cihazi kullanmayin. Cihaz hasarli veya kusurlu ise
. Stahnéte si a nainstalujte aplikaci,MedM Health” z obchodu Apple App Store nebo Google Play . Pentru a reseta dispozitivul, apasati pe platforma cu piciorul. Afisajul indica,0.0". Dispozitivul cihazi derhal degistirin.
Store do svého mobilniho zafizeni. porneste automat. Dispozitivul este pregatit pentru utilizare.
. Oteviete aplikaci,MedM Health”. . Pésiti pe platforma. Asezati-vé picioarele la o distantd egala pe platforma, fara a va misca. Pe afisaj Pil giivenligi
. Zapnéte technologii Bluetooth ve svém mobilnim zafizeni. apare greutatea dvs. . Yalnizca bu kilavuzda belirtilen pilleri kullanin.
@ . Prejdéte do nabidky nastaveni a zvolte moznost,Moje zafizeni” . Dacd cantarul corporal este asociat cu dispozitivul dvs. mobil, datele de masurare vor fi transmise . Pilleri ters kutuplarda takmayin.
. Stisknéte a podrzte stisknuté tlacitko mérné jednotky po dobu 5 sekund. Vaha se sparuje s vasim spre acesta din urma. . Pilleri kisa devre yapmayin veya demonte etmeyin.
mobilnim zafizenim. . Dati-vd jos de pe platforma. Dispozitivul se opreste automat. . Pilleri suya maruz birakmayin.
Pouziti . o . Cihazi atese veya asiri Islya maruz birakmayin.
ouziti S|guranta . Piller, tam olarak bosaldiginda sizinti gerceklesebilir. Uriine zarar gelmemesi icin uzun siire kullanim
. Zafizeni postavte na stabilni, rovny povrch. . Cititi manualul cu atentie inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare. disi kalacagi zaman piller ¢ikariimalidir.
. Pro resetovani zafizeni stisknéte plosinu nohou. Na displeji se zobrazi,0.0". Zafizeni se automaticky . Utilizati dispozitivul numai in scopurile prevazute. Nu utilizati dispozitivul in alte scopuri decat . Pillerden akan sivi deriyle veya giysilerle temas ettiginde hemen temiz suyla yikanmalidir.
zapne. Zafizeni je pfipraveno k pouziti. cele descrise in manual. Temizlik ve bakim
. Postavte se na plosinu. Své nohy umistéte na plochu rovnomérné a nehybejte se. Na displeji se . Nu utilizati dispozitivul daca are piese deteriorate sau defecte. Dacé dispozitivul este deteriorat

zobrazi vae hmotnost.

Je-li vaha spéarovand s vasim mobilnim zafizenim, naméfené tidaje budou pieneseny do mobilniho
zafizeni.

Sejdéte z plosiny. Zatizeni se automaticky vypne.

Bezpecnost

Pred pouzitim si pozorné prectéte prirucku. Prirucku uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Zafizeni pouzivejte pouze k jeho zamyslenym Gcelim. Nepouzivejte zafizeni k jinym Gceltim,

nez je popsano v pfirucce.

Nepouzivejte zafizeni, pokud je jakakoli ¢ast poskozena nebo vadna. Pokud je zafizeni poskozené
nebo vadné, okamzité jej vyménte.

Pokyny pro pouziti baterii

Pouzivejte pouze baterie uvedené v navodu.

Baterie neinstalujte s obrdcenou polaritou.

Baterie nezkratujte ani nedemontujte.

Nevystavujte baterie ptisobeni vody.

Nevystavuijte baterie plisobeni ohné ¢i nadmérného tepla.

Pfi Uplném vybiti maji baterie tendence vytékat. Abyste zabranili poskozeni produktu, vyjméte
baterie, pokud nechavate produkt na delsi dobu bez dozoru.

Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokozkou nebo oblecenim, okamZité je opldchnéte
Cistou vodou.

Cisténi a udrzba

Upozornéni!

Nepouzivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni Cistici prostredky.
Necistéte vnitfek zafizeni.
Nepokousejte se zafizeni opravovat. Pokud zafizeni nepracuje spravné, vymérte jej za nové zafizeni.

Venek zafizeni ocistéte mékkym, suchym hadfikem.

Leiras Magyar
A mérleg az emberi testsuly mérésére valo.

Termék (A1 abra)

1. Kijelzé
s 5 «  Nyomja meg a gombot a mértékegység bedllitdsdhoz az aldbbi lehetéségek ka
2. Mértékegység gomb kilogramm (kg), font (Ib) és stone (st).
«  Nyissa ki az elemtartot.
3. Elemtarté «  Tegye be az elemeket (4x AAA) az elemtartdba.
-« Zarja be az elemtartot.
Kijelz6 (A2 abra)
4. Testsulyjelzé « A mért testsuly kijelzésére szolgal.
5. Alacsony telepfesziiltség jelzéfénye | « A jelz6fény akkor vilagit, ha a telepek fesziiltsége alacsony.
6. Fiiggében lévé adatok jelzsfény ;\"Jelzuofeny azt mutatja, hogy az adatok mobilkésziilékre torténé tovabbitasa
liggében van.
7. Adatok tovabbitasa jelz6fény A jelz6fény azt mutatja, hogy az adatok mobilkésziilékre torténd tovabbitasa
folyamatban van.
8. KG jelzéfény « Ezajelzéfény a kilogramm (kg) mértékegység kivalasztasakor vilgitani kezd.
9. LB jelzéfény - Ezajelzofény a font (Ib) mértékegység kivélasztasakor vilagitani kezd.
10. ST jelzéfény « Ezajelzofény a stone (st) mértékegység kivalasztasakor vilagitani kezd.
11. BIA jelzsfény (csak KN-PS900B) Avjelzofeny azt mutatja, hogy a termék bioelektromos impedanciaelemzést (BIA)
végzett.
Felszerelés

Toltse le és telepitse a,MedM Health” alkalmazast a mobileszkoz Apple App Store vagy Google Play
Store druhazabol.

Nyissa meg a,MedM Health” alkalmazast.

Aktivélja a Bluetooth funkciét a mobilkészulékén.

A bedllitasok menujében vélasza a,Sajat eszk6zok” lehetbséget.

Nyomja meg és tartsa 5 masodpercig nyomva a mértékegység gombot. A mérleg ekkor parosul
mobilkésziilékével.
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sau defect, inlocuiti imediat dispozitivul.

Instructiuni de siguranta privind bateriile

. Folositi numai bateriile indicate in manual.

. Nu instalati bateriile cu polaritatea inversata.

. Nu scurtcircuitati si nu dezasamblati bateriile.

. Nu expuneti bateriile la actiunea apei.

. Nu expuneti bateriile la actiunea focului sau a caldurii intense.

. Bateriile sunt predispuse la scurgeri cand sunt complet descarcate. Pentru a evita deteriorarea
produsului, scoateti bateriile daca lasati produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.

. Daca lichidul din baterii intra in contact cu pielea sau imbracamintea, clatiti imediat cu apa curata.

Curatarea si intretinerea

Avertisment!

. Nu folositi solventi sau agenti de curatare abrazivi.

. Nu curatati interiorul dispozitivului.

. Nu incercati sa reparati dispozitivul. Daca dispozitivul nu functioneaza corect, inlocuiti-I cu unul nou.
. Curatati exteriorul dispozitivul cu o carpa umeda si moale.

OnuncaHne Pycckuin

HanonbHble Becbl NCNonb3yoTCA ANA NU3MepeHnaA Beca Yenoseka.

Ycrpoicreo (puc. A1)

1. 3kpaH
2. KHonka BbiGopa eauHuy +  HaxmuTe 3Ty KHOMKY AnA BbIGOPa €ANHILL N3MepeHIA: Kunorpammbl (kg),
n3mepeHns dyHTbI (Ib) nnwn croyHbi (st).

«  OTKpoiiTe 6aTapenHblil OTCeK.
3. batapeiiHbit oTCeK +  BcraBbTe 6aTapeu (4x AAA) B GaTapeiiHbiil OTCeK.
«  3akpowuTe 6aTaperiHbli OTCEK.

JKpaH (puc. A2)

4. VinpukaTop Beca + HauHavkaTope 0TOGpakaeTca Tekyuni Bec.

5. MHAaMKaTop HU3KOro ypoBHA

VHANKATOP 3aropaeTca Npu HU3KOM ypOBHE 3apAa akKyMynaTopa.
3apapa akkymynatopa A P 3arop: P yp PAAA aKKyMyNATOp:

WHauKaTop NoKasbiBaeT, 4To MMEIOTCA JaHHbIe ANA Nepefjayun Ha MobunbHoe

6. MHaMKaTop Hannuua faHHbIX -
YCTPOUCTBO.

7. VHgwKaTop nepefauv AaHHbIX + MHAVMKaTOp NoKasblBaeT, YT JaHHbIe NePEe/jaloTCs Ha MOGUIIbHOE YCTPOMCTBO.

3ToT MHANKaTOp CpabaTbiBaeT B Clyyae, eCN B KayecTse eAUHUL| N3MepeHua

8. Mnankatop KG BbIGPaHbI Kinorpammb (kg).

+  3TOT MHAWKaTOp CpabaTbiBaeT B Cllyyae, eCN B KaYeCTBe eAUHUL| N3MepeHa

9. Wnankatop LB BbibpaHbl GyHTHI (Ib).

ITOT HAUKATOP CpabaTbiBaeT B C/lyyae, €N B KauecTse efJuHIL U3MepeHna

10. Unankatop ST BbIGPaHbI CTOYHbI (St).
11. WUnpukatop BIA «  DTOT MHAWKaTOp NpeAHa3HayeH Ans BblBOAa AaHHbIX aHanu3a
(tonbko KN-PS900B) 6103neKTPUYECKOro conpoTueneHus (BIA).

YctaHoBKa

. CKaualiTe 1 yCTaHOBUTE Ha MOBMIbHOE YCTPOCTBO NpunoxeHne «<MedM Health» 13 Apple App
Store unn Google Play Store.

. Ortkporite npunoxenne «MedM Healthy.

. Bkniouute Bluetooth Ha Mo6unbHOM ycTpoiicTBe.

. OTKpOIiTe MeHI0 NapameTpoB U BbiGepuTe "Mow ycTpoiicTea"

. HaxmuTe v yfep»uBaiiTe KHOMKY BbIGOpa eAvHIL U3MepeHUa B TeueHwe 5 ceKyHA. HanonbHbie
BeCbl GyAyT coeaviHEHbI C MOBGUIIbHBIM YCTPONCTBOM.

Ucnonb3oBaHne

. YcTaHOBWTE YCTPOWCTBO Ha YCTONUMBON POBHOI NOBEPXHOCTW.

. [insa c6poca ycTpoicTBa HaxMunTe Ha nnatdopmy Horoi. Ha ancnneii GyayT BbiBefeHbl Ldpbi «0.0».
YCTPOWCTBO BK/IOYNTCA aBTOMATUYECKH. YCTPOIICTBO roToBO K paboTe.

. BcTaHbTe Ha nnatdopmy. PaBHOMepHO pacnpepeniite Bec o niatopme 1 CTapaiTech He LeBeNNTLCA.
Ha aucnnee 6yaeT nokasaH Ball Bec.

. Ecnn HanonbHble BeCbl COefJHEeHbI C MOGUIbHBIM YCTPOCTBOM, TO Ha 3TO yCTPOIICTBO GyayT
nepefiaBaTbCA pesynbTaTbl 3MEPEeHUIA.

. Conpute c NnaTGopMbl. YCTPONCTBO aBTOMATUYECKM BbIKITIOUYUTCA.

Uyari!

. Temizlik solventleri veya asindiricilar kullanmayin.

. Cihazin igini temizlemeyin.

. Cihazi onarmaya calismayin. Cihaz dogru sekilde calismiyorsa, yeni bir cihazla degistirin.
. Cihazin dis tarafini yumusak, nemli bir bezle silin.
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